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Acoustique — Zéro de référence pour 
l'étalonnage d'équipements 
audiométriques — 
Partie 9: 
Conditions d'essai préconisées pour la 
détermination des niveaux liminaires 
d'audition de référence 

Acoustics — Reference zero for the calibration of audiometric 
equipment — 

Part 9: Preferred test conditions for the determination of reference 
hearing threshold levels 
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