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Matériel d'anesthésie et de réanimation 
respiratoire — Spiromètres destinés au 
mesurage des volumes expiratoires 
forcés chronométrés chez les humains 

Anaesthetic and respiratory equipment — Spirometers intended for the 
measurement of time forced expired volumes in humans 
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