
Wheelchairs —
Part 25: 
Lead-acid batteries and chargers 
for powered wheelchairs — 
Requirements and test methods
AMENDMENT 1: Range of charging 
voltage and range of the minimum 
and maximum rated DC output 
voltage for testing
Fauteuils roulants —
Partie 25: Batteries au plomb et chargeurs pour fauteuils 
roulants motorisés — Exigences et méthodes d’essai
AMENDEMENT 1: Plage de la tension de charge et plage de 
la tension de sortie nominale minimale et maximale (courant 
continu) pour les essais
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