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Matériaux métalliques — Étalonnage des chaînes 
extensométriques utilisées lors d'essais uniaxiaux 

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 

Metallic materials — Calibration of extensometer systems used in uniaxial testing 

TECHNICAL CORRIGENDUM 1 

Le Rectificatif technique 1 à l'ISO 9513:2012 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 164, Essais 
mécaniques des métaux, sous-comité SC 1, Essais uniaxiaux. 

                               

Page 19, Figure C.1 

Dans le tableau en haut de la Figure C.1, faire la modification suivante: 

— dans la ligne «0,33», colonne «Classe 1», remplacer «1,30» par «1,32». 

Page 18, Figure C.1 

Dans le tableau en haut de la Figure C.2, faire les modifications suivantes: 

— dans l'en-tête, remplacer «Ajust. / µm» par «v (eff)» et «Erreur d'ajust. / µm» par «k»; 

— dans la ligne «0,33», colonne «Classe 1», remplacer «1,30» par «1,32»; 

— dans la ligne «0,33», colonne «Classification», remplacer «Classe 0,2» par «Classe 0,5». 



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation
4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn

mailto:asn@asn.sn

