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Matériel de laboratoire en verre et en
plastique — Tubes pour le mesurage de
la vitesse de sédimentation des
érythrocytes par la méthode Westergren

Laboratory glass and plastics ware — Tubes for the measurement of
the erythrocyte sedimentation rate by the Westergren method
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