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Acoustique — Zéro de référence pour
I'étalonnage d'équipements
audiométriques —

Partie 2:

Niveaux de référence équivalents de pression
acoustique liminaire pour les écouteurs a son
purs et a insertion

Acoustics — Reference zero for the calibration of audiometric
equipment —

Part 2: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure
tones and insert earphones
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